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取り付け手順
この説明書では、Land SPOT温度計の水冷ハウジングに取り付けら可能なオ
プションのプロセスシーリングウィンドウの取り外しおよび交換方法について
説明します。

1)	 図1を参照します。水冷ハウジングからパージスナウトをねじって外
します。ステップ6で再び取り付けるためにスナウトを保管します。
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図3
4)	 取り換え用のプロセスシーリングキットの新しいOリング(2.62 x 

47.3 mm)を水冷ハウジングに挿入します(図3)。
5)	 新しいプロセスシーリングアセンブリを水冷ハウジングに挿入して

締めつけます(図2)。
6)	 最後にスナウトを水冷ハウジングにねじ戻します (図1)。
	 これでプロセスシーリングアセンブリが交換されました。

パージスナウト

2)	 図2を参照します。既存のプロセスシーリングアセンブリをねじって
外します。

3)	 図3を参照します。水冷ハウジングから既存のOリングを外します。

Oリング

図2

プロセスシーリングアセンブリ
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